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	ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	
	


ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
	Αρ. Φακ.: 13.25.020.20.102
	

	Αρ. Τηλ.: 22800533


15 Φεβρουαρίου, 2021

Πρακτικά Τέταρτης (4ης) Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

για το Διαγωνισμό αρ. 20.102.ΣΣ.ΗΜΥ

Συντήρηση φορητού ακτινολογικού συστήματος, κατασκευής Stephanix Radiological Solutions, τύπου MovixDream 30 του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε (σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίας της στις 5/2/2021) στις 15/2/2021 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

	Α/Α
	Όνομα
	Τίτλος

	1.
	Ανδρέας Παναγιώτου (Συντονιστής Επιτροπής)
	Τεχνικός Ηλεκτρονικής

	2.
	Χρύσω Κώστα
	Τεχνικός Μηχανικός

	3.
	Βασίλης Μαυρομμάτης
	Τεχνικός Ελέγχου


2. Κατά την συνεδρία ο Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης/Διαπραγμάτευσης κ. Ανδρέας Παναγιώτου ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπεύθυνο του Τμήματος ΗΜΥ στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ και τον επιβεβαίωσε ότι όντως σε κάθε επίσκεψη για προληπτική συντήρηση απαιτείται ακόμη μια επίσκεψη από τον Ανάδοχο, για έλεγχο του συστήματος μαζί με τον Ιατροφυσικό του Νοσοκομείου (διάρκειας περίπου 3 ωρών), προτού το σύστημα τεθεί και πάλι σε λειτουργία.

Λόγω της πιο πάνω επιπρόσθετης επίσκεψης, ανά έτος, για έλεγχο του συστήματος από τον Ανάδοχο μαζί με τον Ιατροφυσικό του Νοσοκομείου, η εκτίμηση κόστους του Τμήματος διαφοροποιείται από €7.500 σε €8.750 (τελική).

3. Κατά την συνεδρία η Επιτροπή Αξιολόγησης/Διαπραγμάτευσης μελέτησε την νέα οικονομική πρόταση της προσφοράς του προσφέροντα, που υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με την οποία αποδέχτηκε μείωση της τιμής της προσφοράς του στις €9.500 χωρίς Φ.Π.Α.

Η νέα μειωμένη τιμή προσφοράς, μετά από την 2η διαπραγμάτευση, είναι κατά 8,57% ψηλότερη από την τελική εκτίμηση κόστους του Τμήματος (€8.750).

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης/Διαπραγμάτευσης, έκρινε ότι η ανάθεση της σύμβασης για το ποσό των €9.500, είναι συμφέρουσα.
5. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης/Διαπραγμάτευσης αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης για τη συντήρηση του φορητού ακτινολογικού συστήματος, κατασκευής Stephanix Radiological Solutions, τύπου MovixDream 30 του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, για περίοδο πέντε (5) χρόνων, στον προσφέροντα S. Stylianou Medisupplies Ltd, η προσφορά του οποίου ικανοποιεί τους όρους του διαγωνισμού, για το ποσό των €9.500 χωρίς ΦΠΑ.

Ανδρέας Παναγιώτου

Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης
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	ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


	
	

	1.1
	Αριθμός Διαγωνισμού
	20.102.ΣΣ.ΗΜΥ

	1.2
	Τίτλος Διαγωνισμού
	Συντήρηση φορητού ακτινολογικού συστήματος, κατασκευής Stephanix Radiological Solutions, τύπου MovixDream 30 του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ 

	1.3
	Διαδικασία Διαγωνισμού
	Διαδικασία Διαπραγμάτευσης με ένα οικονομικό φορέα, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

	1.4
	Προσφέρων 
	S. Stylianou Medisupplies Ltd

	1.5
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα 16)

	1.5.1
	Σύνολο Ποσού Προληπτικής και διορθωτικής Συντήρησης και Βαθμονόμησης (Calibration) για πέντε (5) χρόνια
	€9.500

	1.5.2
	Σύνολο Ποσού Άλλων Εργασιών/ Χρεώσεων/ Υποχρεώσεων
	Δεν εφαρμόζεται 

	1.5.3
	Σύνολο Ποσού Εκτέλεσης Προαιρετικών Εργασιών
	Δεν εφαρμόζεται 

	1.5.4
	Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.)
	€9.500

	1.6
	Αρ. προηγούμενης σύμβασης
	123/2012 του Υπουργείου Υγείας (αρ.φακ. 55.89.2011.023)
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